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2. Č ime se dokazuje Kelerova iluminacija. Može li se ponuditi mikroskop sa Kelerovom 
iluminacijom? 
Može se ponuditi mikroskop sa Kelerovom iluminacijom, pod uslovom da mikroskop ima 

ugrađ en prsten za podešavanje dijafragme (irisa) polja. 
3. Č ime se dokazuje ,,True color''? LED svetlo je LED svetlo. Č ime se dokazuje da je mikroskop 
optimalan za patologiju i citologiju? Može li se ponuditi mikroskop registrovan kod ALIMS-a sa 
LED osvetljenjem? 
Tražene karakteristike se dokazuju označ avanjem u katalogu proizvoda, u uputstvu za p
đ enu opremu ili izjavom proizvođ ač a mikroskopa. Potrebno je da ponuđ eno LED svetlo
bude približno boji halogenog svetla propuštenog kroz LBD filter, tj. da bude belo ne plavič
asto. 
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4. Može li se ponuditi i neki drugi sistem za automatsko postavljanje intenziteta svetla prilikom 
promene objektiva na unapred zadati nivo definisan od strane korisnika a da to nije menadzer 
intenziteta svetla ugrađ en u telo mikroskopa. 
Naruč ilac ostaje pri zahtevanoj karakteristici, na tržištu postoji više ponuđ ač a koji nude 
ovu opciju. 
6. Može li da se ponudi i neki drugi radni stoč ić  identič nih karakteristika ali sa moguć nošć u 
rotiranja manjeg od 230 stepeni? 
Naruč ilac ostaje pri zahtevanoj karakteristici, na tržištu postoji više ponuđ ač a koji nude 
ovu opciju. 
9. Da li se opseg podešavanja međ uzenič nog rastojanja 55-75 mm nalazi u opsegu podešavanja 

međ uzenič nog rastojanja 50-76 mm koje je traženo? 

Ako ne, da li je moguć e ponuditi podešavanje međ uzenič nog rastojanja izmeđ u 55-75 mm ili 
nekom drugom opsegu? 
Može se ponuditi i tubus opsega podešavanja 55-75 mm ukoliko ponuđ eni tubus i okulari 

imaju FN 22 ili više. 

12. Može li se ponuditi kondenzator svetla bez preklopnog soč iva namenjen za posmatranje 

traženim objektivima a ne kondenzator sa tač no traženim samo tim karakteristikama? 

Može se ponuditi kondenzator bez preklopnog soč iva koji odgovara traženim objektivima. 

13. Molimo Vas ako je moguć e da ne insistirate na karakteristici ,,opruži''. Možemo da Vam 

donesemo na uvid naše objektive koji takođ e imaju oprugu ali nigde u tehnič koj dokumentaciji 
nemamo navedeno da objektivi poseduju oprugu. 
Karakteristika ,,opružni'' ne mora biti označ ena u tehnič koj dokumentaciji, ali svakako 



treba ponuditi objektive prema zahtevanim tehnič kim karakteristikama. 
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